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This work demonstrates the theoretical and practical results of research for developing 
the gamma locator. There were chosen collimators for this device and examined their char-
acteristics. 
 
В онкологической практике для проведения интраоперационной диагности-
ки все более широкое применение находят гамма-локаторы, представляющие 
собой компактные радиометры, одним из основных узлов которых являются 
сцинтилляционные преобразователи, состоящие, как правило, из твердотельных 
фотоумножителей и сцинтилляторов. Основным преимуществом аппаратов 
данного типа является возможность мобильного проведения локальной радио-
метрии, а также относительно низкая цена, малые габариты, возможность ис-
пользования непосредственно во время операции. Наиболее высокую диагно-
стическую эффективность гамма-локаторы показывают при подготовке к экс-
цизионной биопсии сигнального (сторожевого) лимфатического узла, в частно-
сти для оценки степени метастатического поражения регионального лимфати-
ческого коллектора. Указанная технология стандартизирована и имеет широкое 
распространение в мировой практике. Кроме того, гамма-локаторы использует-
ся при диагностике опухолевых процессов в кожных покровах, в молочных, 
щитовидной и паращитовидной железах, в желудочно-кишечном тракте и в ря-
де случаев некоторых других локализаций. Немаловажно, что в настоящее вре-
мя на рынке медицинского оборудования представлен широкий спектр гамма-
локаторов, производимых за рубежом и имеющих различные технические ха-
рактеристики.  
Целью данной работы является создание прототипа гамма-локатора с улуч-
шенными функциональными параметрами.  
В результате проведенной работы на основе твердотельного кремниевого 
фотоумножителя MicroSB 30035 фирмы Sense Light и сцинтилляционного кри-
сталла CsI(Tl) диаметром 6 мм и высотой 10 мм был создан прототип гамма-
локатора. В нем предусмотрена возможность обработки и визуализации полу-
чаемой информации несколькими способами: на специально разработанном 
292 
 
компактном микрокомпьютерном устройстве с OLED- дисплеем, непосред-
ственно соединенном с локатором, либо на стандартном компьютерном обору-
довании с использованием USB- или Wi-Fi- интерфейсов, встроенных в лока-
тор. 
В работе представлены также результаты теоретических расчетов коллима-
торов для созданного гамма-локатора. Коллиматоры предназначены для точно-
го детектирования минимальных скоплений радиофармацевтических препара-
тов (радиоизотопов) в пораженных участках тканей пациента, имеющих раз-
личные плотности, размеры и пространственное расположение. Гамма-локатор 
тестировался совместно с изготовленными коллиматорами, одновременно оце-
нивались угловое разрешение и пространственная селективность. Для коллима-
тора с входным отверстием 2 мм получено угловое разрешение FWHM22
o
 при 
соотношении сигнал/шум ~100 (Рис. 1). 
 
Рис. 1. Зависимость скорости счета от полярного угла. 
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